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1 Despre acest manual.

1 Despre acest manual.

ATENTIE
A Echipamentul Struers trebuie utilizat doar asa cum este descris in manualul de

utilizare, furnizat impreuna cu acesta.

Nota

l c Cititi cu atentie manualul de instructiuni Thainte de utilizare.

Nota
l 0 Daca doriti sa vizualizati informatii specifice in detaliu, consultati versiunea

online a acestui manual.

2 Siguranta

2.1 Destinatia utilizarii

Pentru curatarea automata profesionala a probelor dupa pregatirea metalografica; se va utiliza
doar de catre persoane calificate/instruite.

Unitatea este proiectata pentru a fi utilizata doar cu suporturi/discuri de deplasare a probelor
Struers special concepute in acest scop si pentru acest tip de masina.

Doar pentru materiale de curatare care sunt stabile atunci cand sunt expuse la apa si la
ultrasunete.

Masina este destinata utilizarii intr-un mediu de lucru profesional (de exemplu, un laborator
materialografic).

Masina este conceputa pentru a fi utilizata cu consumabilele Struers, special proiectate pentru
acest scop si pentru acest tip de masina.

Materiale de curatare, altele decat materialele solide
adecvate pentru studii materialografice si stabile la
expunerea la apa si la ultrasunete. In special, unitatea nu
trebuie utilizata pentru niciun tip de material exploziv si/sau
inflamabil.

Nu utilizati masina pentru
urmatoarele

Curatarea probelor materialografice cu alte lichide decat
apa.

Model Lavamin
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2 Siguranta

2.2

Masuri de siguranta

N o oo s

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A Cititi cu atentie Thainte de utilizare

Ignorarea acestor informatii si manipularea incorecta a echipamentului poate conduce la
vatamari corporale grave si la daune materiale.

Masina trebuie instalata in conformitate cu reglementarile de siguranta locale. Toate functiile
masinii si orice echipamente conectate trebuie sa se afle in stare buna de functionare.

Operatorul trebuie sa citeasca masurile de siguranta si manualul de utilizare, precum si
sectiunile relevante ale manualelor oricaror echipamente si accesorii conectate.

Aceasta masina trebuie utilizata si intretinuta doar de catre personal calificat/instruit.
Masina trebuie asezata pe o masa sigura si stabila, cu o inaltime de lucru corespunzatoare.
Utilizati numai apa ca mediu de curatare.

Nu va apropiati de capac in timp ce acesta se inchide. Odata ce capacul este inchis, nu il
fortati pentru deschidere

Asigurati-va ca toate inelele de retentie sunt asezate corect pe probe atat inainte, cat si dupa
fiecare etapa de curatare.

Nu utilizati niciodata un disc de deplasare a probelor pentru probele cu un diametru mic si
densitate scazuta, deoarece acestea pot pluti de pe discul de deplasare a probelor si se pot
deteriora sau pot provoca deteriorarea cuvei n timpul rotirii. Fixati intotdeauna probele mici
cu un diametru mic sau cu densitate mica intr-un suport de probe.

In caz de intrerupere a curentului sau a aerului, capacul se va inchide. Tineti mainile departe
de masina pentru a evita strivirea degetelor.

Asigurati-va ca tensiunea efectiva a sursei de alimentare cu energie electrica corespunde
tensiunii mentionate pe placuta de identificare a masinii. Masina trebuie sa fie legata la
pamant. Respectati intotdeauna reglementérile locale. Inainte de a demonta masina sau de
a instala componente suplimentare, opriti Intotdeauna sursa de alimentare cu energie
electrica si Indepartati stecherul sau cablul.

Atunci cand efectuati lucrari la masini cu piese rotative, actionati cu atentie pentru a evita
prinderea hainelor si/sau a parului in piesele rotative. Trebuie utilizata imbracaminte de
protectie corespunzatoare.

In cazul in care observati defectiuni sau auziti zgomote neobisnuite, opriti masina si
contactati departamentul de service tehnic.

Inainte de orice lucrari de service, masina trebuie deconectata de la sursa de alimentare cu
energie electrica . Asteptati 5 minute pana la descarcarea potentialului rezidual al
condensatoarelor.

Nu porniti si nu opriti masina mai mult de o data la fiecare cinci minute. Componentele
electrice se pot deteriora.

In caz de incendiu, alertati persoanele prezente si pompierii. Utilizati un sting&tor de
incendiu cu pulbere. Nu utilizati apa.

Lavamin



2 Siguranta

17. Echipamentul Struers trebuie utilizat doar asa cum este descris in manualul de utilizare,
furnizat impreuna cu acesta.

18. 1In cazulin care echipamentul este supus utilizarii incorecte, instalarii incorecte,
modificarii, neglijentei, accidentelor sau reparatiilor incorecte, Struers nu isi va asuma
raspunderea pentru daunele provocate utilizatorului sau echipamentului.

19. Demontarea oricarei componente a echipamentului Tn timpul lucrarilor de service sau de
reparatii trebuie efectuata Intotdeauna de catre un tehnician calificat (electromecanicg,
electronica, mecanica, pneumatica etc.).

2.3 Mesaje de siguranta

Struers utilizeaza urmatoarele semne pentru a indica pericolele potentiale.

PERICOL ELECTRIC
Acest semn indica un pericol electric care, daca nu este evitat, va conduce la

deces sau la vatamari corporale grave.

AVERTIZARE
Acest semn indica un pericol cu un nivel mediu de risc care, daca nu este
evitat, poate conduce la deces sau la vatamari corporale grave.

PERICOL DE STRIVIRE
Acest semn indica un pericol de strivire care, daca nu este evitat, poate

conduce la vatamari corporale minore, moderate sau grave.

ATENTIE
Acest semn indica un pericol cu un nivel scazut de risc care, daca nu este

evitat, poate conduce la vatamari corporale minore sau moderate.

> B B P

Mesaje generale

Nota
Acest semn indica faptul ca exista un risc de deteriorare a proprietatii sau ca
este necesar sa se actioneze cu o atentie deosebita.

Sfat
l @ Acest semn Tnseamna ca sunt disponibile informatii si sfaturi suplimentare.

Lavamin 7



2 Siguranta

2.4 Mesajele de siguranta din acest manual

Masuri de siguranta specifice - riscuri reziduale

> BB P>

AVERTIZARE
Masina nu trebuie utilizata pentru niciun tip de material exploziv si/sau inflamabil

sau pentru materialele care nu sunt stabile Tn timpul prelucrarii, al Tncalzirii si al
aplicarii presiunii.

ATENTIE
Asigurati-va ca racordurile de apa sunt montate corect si ca nu prezinta scurgeri.

ATENTIE
Aceasta masina trebuie utilizata si intretinuta doar de catre personal

calificat/instruit.

ATENTIE
Purtati manusi adecvate pentru a va proteja degetele de materialele abrazive si de

probele calde/ascutite.

Masuri generale de siguranta

> BB B P

AVERTIZARE
Echipamentul Struers trebuie utilizat doar asa cum este descris Tn manualul de

utilizare, furnizat impreuna cu acesta.

PERICOL ELECTRIC

Inchideti sursa de alimentare cu energie electric Tnainte de a instala
echipamentul electric.

Masina trebuie sa fie legata la pamant.

Asigurati-va ca tensiunea efectiva a sursei de alimentare cu energie electrica
corespunde tensiunii mentionate pe placuta de identificare a masinii.
Tensiunea incorecta poate deteriora circuitul electric.

AVERTIZARE
Inainte de a demonta masina sau de a instala componente suplimentare, opriti
masina, deconectati cablul de alimentare si asteptati 5 minute.

AVERTIZARE
Nu utilizati masina daca dispozitivele de siguranta sunt defecte.
Contactati departamentul de service Struers.

AVERTIZARE

Componentele critice de siguranta trebuie inlocuite dupa o duratd maxima de
functionare de 20 de ani.

Contactati departamentul de service Struers.

Lavamin



3 Incepeti

3.1

Lavamin

ATENTIE

Expunerea prelungita la zgomote puternice poate provoca afectarea
permanenta a auzului unei persoane.
Purtati protectie auditiva daca expunerea la zgomot depaseste nivelurile

stabilite prin reglementarile locale.

PERICOL DE STRIVIRE

Aveti grija la degete atunci cand manipulati masina.
Purtati Tncaltaminte de protectie atunci cadnd manipulati utilaje grele.

Incepeti

Descrierea dispozitivului

Lavamin este o unitate de curatare automata pentru curatarea probelor dupa pregatiri
materialografice, folosind doar apa. Probele trebuie sa fie stabile atunci cand sunt expuse la
apa si la ultrasunete. Probele sunt fie fixate intr-un suport de probe, fie montate cu inele de
retentie si introduse intr-un disc de deplasare. Suportul de probe sau discul de deplasare
trebuie sa fie In echilibru.

Lavamin este proiectat pentru suporturi de probe standard cu diametrul de pana la 160 mm
(6,3"), cu o greutate maxima totalad de 2,5 kg (5,5 lb) si pentru discuri de deplasare a probelor
cu diametrul de pana la 165 mm (6,5").

Probele mici si usoare introduse intr-un suport de probe trebuie sa fie fixate Tn timpul curatarii
Cu un covoras de cauciuc.

Procesul de curatare Tncepe prin introducerea de catre operator a suportului de probe sau a
discului de deplasare echilibrat Tn unitate.

Unitatea este Tnchisa prin apasarea unuia dintre butoanele programului de curatare. Programul
de curatare este selectat si pornit prin apasarea unei taste de program de pe panoul frontal.
Aparatul se opreste automat, iar capacul se deschide. Operatorul poate apoi sa indeparteze
suportul de probe/discul de deplasare curatat, inclusiv probele.



3 1Incepeti

3.2 Overview (Camera generala)

Vedere din fata

A Capac C Flansa de cuplare

B Panou de comanda D Cuva
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4 Transport si depozitare

3.3

Lavamin

Vedere din spate
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E F G
A Siguranta E Racord de admisie a aerului
B Intrerupator principal comprimat
C Alimentare cu energie electrica F Racord de admisie a apel
D Placuta de identificare G Racord de evacuare a apei
Accesorii
Accesorii

Pentru informatii despre gama disponibild, consultati brosura Lavamin:

. Site-ul web Struers (http://www.struers.com)

Transport si depozitare

In cazulin care, in orice moment dupa instalare, trebuie s& mutati unitatea sau sa o depozitati,

exista o serie de linii directoare pe care va recomandam sa le respectati.

. Ambalati corespunzator unitatea Tnainte de transport. Ambalarea insuficienta poate
provoca deteriorarea unitatii si va anula garantia. Contactati departamentul de service
Struers.

. Recomandam utilizarea ambalajelor si garniturilor originale.

11
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4 Transport si depozitare

4.1

4.2

12

Depozitare

VAN

PERICOL DE STRIVIRE
Aveti grija la degete atunci cand manipulati masina.
Purtati incaltaminte de protectie atunci cand manipulati utilaje grele.

Nota
Recomandam pastrarea tuturor ambalajelor si garniturilor originale, pentru utilizari
viitoare.

1. Deconectati masina de la sursa de alimentare cu energie electrica, cu apa si cu aer
comprimat.

2. Verificati daca in masina nu exista un suport de probe sau un disc de deplasare.

3. Curatati si uscati echipamentul nainte de depozitare.

Introduceti masina si accesoriile Tn ambalajul original.

4.

Nota
Daca masina nu urmeaza sa fie folosita pentru o perioada mai lunga de timp,

infasurati-o Tn plastic Tmpreuna cu gel de silice.

Transport

VAN

PERICOL DE STRIVIRE
Aveti grija la degete atunci cand manipulati masina.
Purtati Tncaltaminte de protectie atunci cand manipulati utilaje grele.

Nota
Recomandam pastrarea tuturor ambalajelor si garniturilor originale, pentru utilizari

viitoare.

Respectati aceste instructiuni pentru a transporta masina in siguranta.

Pregatirea pentru transport

1. Deconectati echipamentul de la sursa de alimentare cu energie electrica.

2. Indepartati orice accesorii.

3. Curatati si uscati unitatea.

Lavamin



5 Instalare

5.1

5.2

5.3

Lavamin

Instalare

Despachetarea masinii

PERICOL DE STRIVIRE

Aveti grija la degete atunci cand manipulati masina.
Purtati Tncaltaminte de protectie atunci cand manipulati utilaje grele.

utilizari viitoare.

Nota
l 0 Recomandam pastrarea tuturor ambalajelor si garniturilor originale, pentru
1

Taiati banda de ambalare din partea de sus a cutiei.
2. Pliati partea laterald a cutiei (a se vedea ilustratia).
3. Scoateti piesele libere.
4

Scoateti unitatea din cutie.

Ridicarea masinii

PERICOL DE STRIVIRE

Aveti grija la degete atunci cAnd manipulati masina.
Purtati Tncaltaminte de protectie atunci cand manipulati utilaje grele.

Nota
0 Ridicati intotdeauna masina de dedesubt.
Greutate
Lavamin 17 kg (37.5 lbs)

La noua locatie

1. Asezati masina pe un banc de lucru rigid si stabil, cu o suprafata orizontala si o Tndltime
corespunzatoare.

2. Asigurati-va ca unitatea este la nivel si ca se sprijina bine pe bancul de lucru.

Verificati lista de ambalare

In cutie ar putea fi incluse accesorii optionale.

Cutia de ambalare contine urmatoarele elemente:

13



5 Instalare

Buc. Descriere

1 Lavamin

Piesa de conectare: p6 la 1/8"

(pentru a conecta masina la o sursa standard de aer comprimat de 1/8")

Piesa de conectare

(pentru a se conecta la un racord de evacuare a aerului Tegramin)

Furtun de admisie a apei: 19 mm/ %" - 2,5 m (8.2 ft)

Conector in Y pentru racordul de admisie a apei

Garnitura pentru filtru: 3/4"

Inel de reductie cu garnitura: de la %" la %"

Furtun de evacuare a apei: diametru de 30 mm / 1%", 1,5 m (5')

Colier de furtun: diametru de 25 - 40 mm (1" - 1,5")

Colier de furtun: diametru de 11 mm (0,4")

N R[NP

Cabluri de alimentare

Set de inele de retentie pentru probe individuale. 15 bucati din fiecare dimensiune:

Diametru: 25 mm (1")

=
|

Diametru: 30 mm (1,25")

Diametru de 40 mm (1,5")

Diametru: 50 mm (2")

Instrument de nivelare

(pentru probe individuale)

Covoras de cauciuc

(pentru probele usoare de pe discurile de deplasare a probelor)

Set de placi de gratar
— 1 Grila plata
— 2 picioare de cauciuc

— 1 Instructiuni de utilizare

1 Set de manuale de utilizare

5.4 Amplasare

PERICOL DE STRIVIRE

Aveti grija la degete atunci cand manipulati masina.

Purtati Tncaltaminte de protectie atunci cand manipulati utilaje grele.
- Asigurati-va ca sunt disponibile urmatoarele utilitati:

— Alimentare cu energie electrica

14 Lavamin



5 Instalare

— Alimentare cu apa

— Alimentare cu aer comprimat

Dimensiunile recomandate ale bancului de lucru

Recomandat: 80

z cm (31,5")
X 70 cm (27,6") Z
v Y
X N
Y 80cm (31,5")

»  Asezati masina pe un banc de lucru rigid si stabil, cu o suprafata orizontala si o Tnaltime
corespunzatoare.

- Masina trebuie sa stea asezata cu toate cele 4 picioare pe masa.
. Pentru a facilita accesul pentru tehnicienii de service, ldsati spatiu suficient in jurul
masinii.

«  Asigurati-va ca Tn fata masinii exista spatiu suficient. 200 cm (40").

Iluminare

Iluminare: Asigurati-va ca masina este iluminata corespunzator. Se recomanda cel putin 300
de lumeni pentru iluminarea comenzilor si a altor zone de lucru.

Conditii ambientale

Mediu de operare Temperaturd ambientala 5-40°C (40 - 105 °F)

35 -85 % umiditate relativa,

Umiditate .
fara condensare

5.5 Alimentare cu energie electrica

AVERTIZARE
Inainte de a demonta masina sau de a instala componente suplimentare, opriti
masina, deconectati cablul de alimentare si asteptati 5 minute.

Lavamin 15



5 Instalare

16

PERICOL ELECTRIC
A Inchideti sursa de alimentare cu energie electrica inainte de a instala

echipamentul electric.

Masina trebuie sa fie legata la pamant.

Asigurati-va ca tensiunea efectiva a sursei de alimentare cu energie electrica
corespunde tensiunii mentionate pe placuta de identificare a masinii.
Tensiunea incorecta poate deteriora circuitul electric.

Date electrice

Tensiune/frecventa

200 - 240 V 50-60Hz 100 - 120V 50-60Hz

Priza de alimentare

Monofazat (N+L1+PE) sau bifazat (L1+L2+PE)

2,5W 25W
Consum de energie: Idle Max 140 W 140 W
la 200-240V la 100-120V
0,7A 1,2A
Curent
la 200-240V la100-120V

Priza de alimentare

Priza de alimentare trebuie sa fie usor accesibila. Priza de alimentare trebuie sa fie la o Tnaltime
cuprinsd intre 0,6 m si 1,9 m/intre 2%” si 6’ deasupra nivelului solului. Nu se recomanda o

fnaltime mai mare de 1,7 m/5’ 6”.

Nota

stecherul furnizat pentru aceste cabluri nu este aprobat in tara dumneavoastra,

| c Echipamentul este livrat cu 2 tipuri de cabluri de alimentare. In cazul in care

stecherul trebuie Tnlocuit cu unul aprobat.

Alimentare cu curent alternativ monofazat

Stecherul cu 2 pini (stecher Schuko pentru Europa) trebuie

utilizat cu conexiunile monofazate.

Conductorii trebuie conectati dupa cum urmeaza:

Galben/verde Legarea la pamant
Negru/maro Linie (sub tensiune)
Albastru Neutru

Alimentare cu curent alternativ bifazat

Stecherul cu 3 pini (stecher NEMA pentru America de Nord) _-
—0(=

trebuie utilizat cu conexiunile bifazate.

Conductorii trebuie conectati dupa cum urmeaza:

Lavamin



5 Instalare

Lavamin

Verde Legarea la pamant
Negru Linie (sub tensiune)
Alb Linie (sub tensiune)

fntreruptor de curent rezidual (RCCB)

Nota

Standardele locale pot anula recomandarile pentru cablul principal de
alimentare electrica. Contactati intotdeauna un electrician calificat pentru a

verifica ce optiune este potrivita pentru instalarea locala.

intreruptor de curent rezidual Se recomanda tipul A, 30 mA (sau superior)
(RCCB)

Pornirea masinii

PERICOL ELECTRIC

CE Inchideti sursa de alimentare cu energie electrica inainte de a instala
echipamentul electric.
Masina trebuie sa fie legata la pamant.
Asigurati-va ca tensiunea efectiva a sursei de alimentare cu energie electrica
corespunde tensiunii mentionate pe placuta de identificare a masinii.
Asigurati-va ca siguranta este reglata la setarea corecta a tensiunii.
Tensiunea incorecta poate deteriora circuitul electric.

1. Conectati cablul de alimentare cu energie electrica la
masina (conector IEC 60320).

WL

2. Conectati celalalt capat al cablului la priza de
alimentare electrica.

Nota
G In tarile cu o sursa de alimentare electricd de 100 - 120 V, trebuie sa modificati
setarea echipamentului.
- 115V:100-120V/50/60 Hz
— 230V:200-240V/50/60 Hz (setare din fabrica)

17



5 Instalare

5.6

18

Modul de schimbare a tensiunii

1. Utilizati o surubelnitd mica, cu varf plat, pentru a deschide capacul compartimentului pentru
sigurante din spatele unitatii de control.

Scoateti suportul pentru sigurante din compartimentul pentru sigurante.
Rotiti suportul pentru sigurante in pozitia necesara.

Impingeti-l Tnapoi in compartimentul pentru sigurante.

o b w»n

Tnchide’;i capacul compartimentului pentru sigurante. ,Fereastra” ar trebui sa afiseze acum
tensiunea corecta.

Alimentare cu apa

ATENTIE
A Asigurati-va ca racordurile de apa sunt montate corect si ca nu prezinta scurgeri.

Nota

Noile instalatii de apa:
Lasati apa sa curga timp de cateva minute, pentru a elimina orice reziduu din

conductd, Tnainte de a racorda masina la sursa de alimentare cu apa.

Sfat
l @ Masina poate fi conectata la aceeasi sursa de alimentare cu apa, de exemplu

Tegramin utilizand conectorul Y furnizat.

Specificatii tehnice

Presiune apa 1,8 - 9,9 bari (14,5 - 143 psi)

Capacitate de alimentare cuapa min. 6 l/min (1,6 gpm)

aproximativ 4,2 - 4,5 | (1 gal) per ciclu (toate programele de

Consumul de apa o
P curatare)

Lavamin



5 Instalare

5.7

Lavamin

Montati capatul de 90° al furtunului de admisie pe orificiul de admisie a apei din spatele

masinii:

1. Introduceti garnitura pentru filtru in piulita de fixare cu partea plata pe furtunul de aer
comprimat.

2. Strangeti complet piulita de fixare.

Racord de admisie a apei

. Montati capatul drept al furtunului de admisie la robinetul de apa rece al sursei de
alimentare cu apa:

. Daca este necesar, montati piesa de reductie impreuna cu garnitura pe robinetul sursei
de alimentare cu apa si strangeti complet piulita de fixare.

Racord de evacuare a apei — canal de scurgere

ATENTIE
Asigurati-va ca racordurile de apa sunt montate corect si ca nu prezinta
scurgeri.

1. Montati furtunul de evacuare pe teava de evacuare a apei. (Lubrifiati cu vaselina sau
sapun pentru a facilita introducerea.) Utilizati un colier de furtun pentru fixare.

2. Ghidati celalalt capat al furtunului de golire spre racordul de evacuare a apei. Scurtati
furtunul, daca este necesar.

Nota

Asigurati-va ca furtunul pentru apa uzata este inclinat in jos, spre canalul de
scurgere a apei uzate, pe toata lungimea.

Alimentare cu aer comprimat

Specificatii privind aerul comprimat

Presiune 4,5 - 7 bari (65 - 101 psi)
Consum de aer, aprox. 200 l/min (53 gpm)
Calitatea aerului Clasa 3, asa cum se specifica in ISO 8573-1

Pentru conectarea furtunurilor pentru aer comprimat:

1. Montati cuplajul rapid pe furtunul pentru aer comprimat si fixati-l cu ajutorul colierului de
furtun furnizat.

2. Conectati furtunul de admisie a aerului la cuplajul rapid si introduceti celalalt capat in
racordul de admisie a aerului comprimat de pe masina.
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5 Instalare

5.8 Introducerea placii gratar

Placa gratar va preveni deteriorarea unitatii cu ultrasunete din partea de jos a cuvei In cazul in
care un suport de probe este scapat accidental.

A Picioare B Separator de apa

1. Asezati orizontal placa gratar in cuva.
2. Sectiunea lunga a picioarelor trebuie sa fie asezata in jos.

3. Montati orificiul mai mic peste separatorul de apa.

5.9 Zgomot
Pentru informatii privind valoarea nivelului de presiune acustica, consultati aceasta sectiune:

Date tehnice = 30

ATENTIE
A Expunerea prelungita la zgomote puternice poate provoca afectarea permanenta a
auzului unei persoane.
Purtati protectie auditiva daca expunerea la zgomot depaseste nivelurile stabilite
prin reglementarile locale.

5.10 Vibratii

Pentru informatii privind expunerea totala la vibratii a mainilor si a bratelor, consultati aceasta
sectiune:Date tehnice = 30.
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6 Utilizarea dispozitivului

6 Utilizarea dispozitivului
6.1 Functionarea de baza

6.1.1 Functiile panoului de comanda

Struers

Lavamin

A Program de curatare 1 C Program de curatare 3

B Program de curatare 2 D Stop

6.1.2 Programe de curatare

Masina Lavamin are trei programe de curatare:

Program de curatare 1
= Pentru curatarea si uscarea intre etapele de pregatire.

. Aproximativ 1 minut.

. Fara clatire cu aer, poate aparea umiditate reziduala.

Program de curatare 2

»  Pentru curatarea si uscarea probelor murdare.
. Aproximativ 1% min.

. Fara clatire cu aer, poate aparea umiditate reziduala.

Lavamin 21



6 Utilizarea dispozitivului

Program de curatare 3
e Pentru curatarea si uscarea finala a probelor.
. Aproximativ 2 minute.

. Cu clatire cu aer, fara umiditate reziduala.

6.1.3  Prinderea si uniformizarea probelor

ATENTIE
A Purtati manusi adecvate pentru a va proteja degetele de materialele abrazive si de

probele calde/ascutite.

Probele trebuie sa fie distribuite uniform Tn suportul de probe sau Tn discul de deplasare a
probelor, astfel incat acesta sa fie echilibrat. Probele trebuie sa aiba aproximativ aceeasi
dimensiune si greutate.

Nota

0 Daca suportul de probe sau discul de deplasare a probelor nu este echilibrat,
acest lucru va conduce la vibratii Tn exces n timpul curatarii.

B

m——

//
— | T T[]

1

6.1.4  Suport pentru probe

Daca utilizati un dispozitiv de nivelare Uniforce, consultati instructiunile din ghidul de utilizare a
suporturilor de probe.

6.1.5 Disc de deplasare a probelor

ATENTIE
fi Purtati manusi adecvate pentru a va proteja degetele de materialele abrazive si de

probele calde/ascutite.

Fixati probele individuale cu un inel de retentie si asigurati-va ca sunt suspendate de discul de
deplasare a probelor.
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6 Utilizarea dispozitivului

Nota

0 Utilizati discuri de deplasare a probelor de 4 mm (0,16") grosime. Daca utilizati
discuri de deplasare a probelor de 2 mm (0,08"), orificiile trebuie sa se

potriveasca cu diametrul probelor, altfel probele pot fi aruncate de pe discul de
deplasare Tn timpul rotirii.

Greutatea si densitatea probelor

Probele trebuie sa aiba o densitate mai mare decéat apa. Probele cu o densitate mai mica vor
pluti Tn afara discului de deplasare a probelor si vor fi fortate spre partile laterale ale cuveiin
timpul rotirii. Acest lucru poate conduce la deteriorarea cuvei sau a probelor.

Utilizati un covoras de cauciuc pentru a mentine probele mici si usoare in pozitie.

1. Selectati covorasul de cauciuc care se potriveste cu dimensiunea discului de deplasare a
probelor. Puteti utiliza placi de deplasare de 140 sau 160 mm (5,5" sau 6,3").

2. Asezati covorasul pe discul de deplasare a probelor si verificati daca orificiile (pentru
picioarele de presiune) se afla direct deasupra probelor.

3. Lasati covorasul in pozitie Tn timpul pregatirii.

Iniltimea probei

Va recomandam sa utilizati probe intre 20 mm si 28 mm (0,8 - 1,1").

20 mm/ 0.8" 28mm/1.1"

Montarea unui inel de retentie

Nota
l o Inelele de retentie trebuie sa se potriveasca strans in jurul diametrului probei.
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6 Utilizarea dispozitivului

Fixati inelele de retentie folosind instrumentul de nivelare furnizat sau un aplicator (accesoriu
optional).

1. Asezati probain instrumentul de nivelare cu fata de pregatit in jos.
2. Glisati inelul de retentie peste proba si impingeti cativa milimetri pe partea laterala a probei.

3. Rotiti proba cu susul in jos si asezati-o in deschizatura corecta a instrumentului de nivelare.

<«—3mm/
0.1"

4. Apdasatiinelul de retentie Tn jos pana cand se sprijina pe suprafata instrumentului de
nivelare. Partea din spate a probei trebuie sa iasa cu 3 mm (0,1") prin inelul de retentie.

Pentru probe ntre 28 mm si 32 mm (1,1 - 1,3"):

1. Deplasatiinelul de retentie mai departe de partea superioara a probei, pentru a reduce
portiunea care se extinde din discul de deplasare a probelor.

2. Verificati daca proba nu va intra in contact cu racordul de admisie/evacuare a apei in timpul
curatarii.

Nota
0 Asezati intotdeauna inelele de retentie deasupra probelor, altfel probele pot cadea

de pe discul de deplasare a probelor In timpul curatarii.
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6 Utilizarea dispozitivului

6.1.6

Lavamin

Nota

superioara pentru a evita sa fie aruncata de pe discul de deplasare.

l 0 Datorita vitezei mari de rotatie, proba nu trebuie sa fie grea in partea

Aplicator pentru inele de retentie (optional)

Asezati unul sau mai multe inele de retentie pe aplicator.
Asezati aplicatorul deasupra probei si glisati un inel de retentie 1n jos, peste con.

Apasati inelul de retentie pana cand acesta se sprijina la nivelul marginii inferioare a
conului.

Transferati proba pe discul de deplasare a probelor.

4.

Nota

0 Verificati daca toate inelele de retentie se afla in pozitiile corecte pe probe

fnainte si dupa efectuarea unei etape de curatare. Daca este necesar, nivelati
din nou inelele de retentie sau schimbati inelele desprinse cu inele noi.

Curatarea probelor

AVERTIZARE

A Masina nu trebuie utilizata pentru niciun tip de material exploziv si/sau

inflamabil sau pentru materialele care nu sunt stabile Tn timpul prelucrarii, al
incalzirii si al aplicarii presiunii.

ATENTIE

fi Purtati manusi adecvate pentru a va proteja degetele de materialele abrazive si

de probele calde/ascutite.

Asezarea suportului de probe sau a discului de deplasare a probelor

1.

Apasati flansa de cuplare n jos si introduceti suportul de probe sau discul de deplasare a
probelor.

Rotiti suportul de probe sau discul de deplasare a probelor pana cand cele trei pini de pe
cuplaj sunt cuplati in orificiile corespunzatoare ale suportului de probe sau ale discului de
deplasare a probelor.

Eliberati flansa. Verificati daca suportul de probe sau discul de deplasare a probelor este
bine fixat in cuplaj.
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7 Intretinere si service

Sfat

@ Tineti cu o mana suportul de probe sau discul de deplasare a probelor. Utilizati
cealaltd mana pentru a actiona cuplajul.

Procesul de curatare
»  Apasati tasta programului de curatare corespunzator pentru a incepe procesul de curatare.

Cand programul de curatare se termina, capacul se va deschide automat si puteti scoate suportul
de probe sau discul de deplasare a probelor.

7 Intretinere si service

Tntretinerea corespunzatoare este necesara pentru a asigura timpul de operare si durata de
functionare maxime ale masinii. Intretinerea este importanta pentru asigurarea functionarii
continue a masinii, in conditii de siguranta.

Procedurile de intretinere descrise in aceasta sectiune trebuie efectuate de catre personal
calificat sau instruit.

Componente de siguranta ale sistemului de comanda (SRP/CS)

Pentru componentele specifice legate de siguranta, consultati sectiunea ,,Componente de
siguranta ale sistemului de control (SRP/CS)” din sectiunea ,,Date tehnice” din acest manual.

Intrebéri tehnice si piese de schimb

In cazul in care aveti intrebari tehnice sau atunci cAnd comandati piese de schimb, mentionati
numarul de serie si tensiunea/frecventa. Numarul de serie si tensiunea sunt mentionate pe
placuta de identificare a masinii.

7.1 Zilnic

7.1.1 Curatarea generala

Pentru a preveni infundarea filtrului de evacuare din partea de jos a cuvei, Indepartati toate
particulele care nu au fost pompate. Decolorarea lasata de particule nu poate fi indepartata
complet.

-  Stergeti cuva cu o laveta umeda.

w Y
Nota
Nu curatati cuva cu aer comprimat. Aerul presurizat poate deteriora senzorul de
nivel al apei.
S
\

Nota

l 0 Nu utilizati alcool, acetona sau solventi similari.
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7 Intretinere si service

7.2 Saptamanal

7.2.1 Curatarea generala
- Stergeti suprafata masinii cu o laveta umeda si detergenti obisnuiti de uz casnic.
e Curatati cuva cu un burete de curatat de uz casnic. Nu utilizati un burete metalic.

«  Verificati racordurile de apa si aer.

Nota

Nu curatati cuva cu aer comprimat. Aerul presurizat poate deteriora senzorul
de nivel al apei.

Nota

l 0 Nu utilizati alcool, acetona sau solventi similari.

7.3 Anual

7.3.1 Testarea dispozitivelor de siguranta

AVERTIZARE
f} Nu utilizati masina daca dispozitivele de siguranta sunt defecte.

Contactati departamentul de service Struers.

Nota
l G Testarile trebuie efectuate Intotdeauna de catre un tehnician calificat

(electromecanica, electronica, mecanica, pneumatica etc.).

intrerupitor de siguranta al capacului

Capacul este prevazut cu un intrerupator de siguranta pentru a preveni rotirea motorului in
timp ce capacul este deschis.

1. Inchideti capacul.
2. Porniti un program de curatare. Masina incepe sa functioneze.

3. Incercati sa deschideti capacul. Nu utilizati forta. In cazul in care capacul poate fi deschis
si motorul se roteste, apasati Stop. Contactati departamentul de service Struers.

4. Porniti un program de curatare cu capacul deschis.

5. Daca motorul incepe sa se roteasca, apasati Stop. Contactati departamentul de service
Struers.

6. Verificati daca incuietoarea de siguranta functioneaza corect. Acesta trebuie sa patrunda
fara probleme Tn mecanismul de blocare. Daca nu este cazul, contactati departamentul de
service Struers.
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8 Eliminare ca deseu

7.4

7.5

28

Piese de schimb

Pentru componentele specifice legate de siguranta, consultati sectiunea ,,Componente de
siguranta ale sistemului de control (SRP/CS)” din sectiunea ,,Date tehnice” din acest manual.

Intrebéri tehnice si piese de schimb

In cazul in care aveti intrebari tehnice sau atunci cAnd comandati piese de schimb, mentionati
numarul de serie si anul fabricatiei. Aceste informatii sunt mentionate pe placuta de identificare
de pe masina.

Pentru informatii suplimentare sau pentru a verifica disponibilitatea pieselor de schimb,
contactati departamentul de service Struers. Informatiile de contact sunt disponibile pe site-ul
web Struers.com.

Service si reparatii
Recomandam efectuarea unei verificari de service regulate, in fiecare an sau la fiecare 1500 de
ore de utilizare.

La pornirea masinii, pe afisaj apar informatii despre timpul total de operare si informatiile de
service ale masinii.

Dupa 1500 de ore de functionare, pe afisaj va aparea un mesaj care ii reaminteste utilizatorului ca
trebuie programata o verificare de service.

Nota

0 Lucrarile de service trebuie efectuate doar de catre un tehnician calificat
(electromecanica, electronicd, mecanica, pneumatica etc.).
Contactati departamentul de service Struers.

Eliminare ca deseu

Echipamentele marcate cu simbolul DEEE contin componente electrice si
electronice si nu trebuie eliminate ca deseuri generale.

Contactati autoritatile locale pentru informatii privind metoda corecta de
eliminare, in conformitate cu legislatia nationala.

Pentru eliminarea consumabilelor si a lichidului de recirculare, respectati
reglementarile locale.
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9 Depanare

9 Depanare

9.1 Semnale de eroare LED

Semnal

Explicatie Actiune necesara
LED pcas '
Vibratiile sunt prea mari. Verificati daca suportul de probe este echilibrat.
. Eroare de admisie a apei. Verificati alimentarea cu apa.

Verificati daca este blocat canalul de scurgere a
apei.

Eroare de evacuare a apei.

Nu exista presiune a T
P Verificati alimentarea cu aer.

® aerului.
. Suportul de probe este Verificati daca exista obstructii.
® blocat. Verificati dacd suportul de probe este echilibrat.

Capacul nu este coborat
dupa inceperea procesului  Verificati daca exista obstructii.
(pauza de 15 secunde)
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10 Date tehnice

Semnal
LED

Explicatie Actiune necesara

Apasati o tasta a programului de curatare pentru
Eroare de sistem. a afisa numarul erorii de sistem. Contactati
departamentul de service Struers.

- Apasati Stop pentru a sterge semnalul.

Numarul

Numarul

erorii de sistem

erorii de sistem va ajuta tehnicianul de service Struers sa identifice eroarea. Pentru a

afisa numarul erorii de sistem:

- Apasati o tasta a programului de curatare.

Cele trei LED-uri vor incepe sa clipeasca.
LED-ul 1 afiseaza prima cifra.
LED-ul 2 arata a doua cifra.

LED-ul 3 arata a treia cifra.

De exemplu:

LED-ul 1 clipeste o data, LED-ul 2 clipeste de trei ori, iar LED-ul 3 clipeste de doua ori: Numarul
erorii de sistem este #132.

- Apésati Stop pentru a sterge semnalul. In cazul in care eroarea de sistem, a oprit sistemul
software, va fi necesar sa opriti masina de la intrerupatorul principal.

10 Date tehnice

10.1 Date tehnice
Software si componenente Panoul tastaturii cu LED-uri de stare
electronice
Standarde de Consultati Declaratia de
siguranta/directive/legislatie Conformitate/Manualul de
instructiuni.
REACH Pentru informatii despre
REACH, contactati biroul
Struers local.
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10 Date tehnice

Lavamin

Mediu de operare

Temperatura
ambientala

In timpul operarii

5-40°C (41 - 104°F)

In timpul transportului

0°C-60°C(32-140°F)
(transport)

< 90 % Umiditate relativa,
fara condensare

Umiditate 35 -85 % umiditate
relativa, fara condensare
Alimentare cu apa (apa de la Presiune 1,8 - 9,9 bari (26 - 143 psi)
inet . .
robinet) Debit Min. 6 l/min (2,3 gpm)
Racord de admisie, 3/4"
conectare
Racord de evacuare a apei uzate Diametru 32 mm (1,25")
Distanta max. de 600 cm
scurgere
Inclinare Min. 8%
Alimentare cu aer comprimat Presiune 4,5 - 7 bari (65 - 101 psi)
Debit 200 l/min (53 gpm)

Calitate recomandata

Clasa 3, asa cum se
specifica Tn ISO 8573-1
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10 Date tehnice

32

Alimentare cu energie electrica

Tensiune/frecventa

200 - 240V (50/60 Hz)
100 - 120V (50/60 Hz)

Priza de alimentare

Monofazat (N+L1+PE) sau
bifazat (L1+L2+PE)

max. -
Sarcina nominala 140 W
Ralanti 2,5W
Curent -
Nominal 0,7A
1,2 A
Max. 1,1A
1,5A
Curent, cea mai mare 0,55 A
sarcina 11A
Evacuare Diametru 28 mm (1.1")

Capacitate recomandata

nu este necesar

Dimensiuni si greutate

Latime 32cm (12.6")
Adancime 63 cm (24.8")
Inaltime 33 cm (13"

In&ltime (cu capac 50 cm (19.7")

deschis)

Greutate 17 kg (37.5 lbs)
Capacitate 1,7 1(0.45 gal)
Categorii de circuite de Rotirea suportului de PLd

siguranta/nivel de performanta

probe

Categoria de oprire 0

Miscarea in jos a
capacului protector

PLc

Categoria de oprire 0

Nivel de zgomot

Nivelul de presiune
acustica ponderat A la
statiile de lucru

LpA = 57,9 dB(A) (valoare
masurata)

Nivel de vibratii

Nivel de vibratii
declarate

N/A
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10 Date tehnice

10.2 Componente de siguranta ale sistemului de comanda
(SRP/CS)

AVERTIZARE

A Componentele critice de siguranta trebuie inlocuite dupa o durata maxima de
functionare de 20 de ani.
Contactati departamentul de service Struers.

Nota

l c SRP/CS (componentele de siguranta ale sistemului de control) sunt

componente care au o influenta asupra operarii in siguranta a masinii.

Nota

0 Componentele critice de siguranta trebuie Tnlocuite doar de catre un inginer
Struers sau de catre un tehnician calificat (electromecanica, electronica,
mecanica, pneumatica etc.).
Componentele critice de siguranta trebuie Tnlocuite doar cu componente care
au cel putin acelasi nivel de siguranta.
Contactati departamentul de service Struers.

Piese
Componenta de Producator/Descrierea C?::tlofél:lorului Ref. Catalog
siguranta producatorului :r electrica  Struers nr.
Omron

Releu de G9SB-3012-A  KS1 2KS10006
siguranta Unitate releu de siguranta

Senzor magnetic  Sehmersal BNS 120-02Z  SS1 25500130
deinterblocare  senzor de siguranta

Dispozitiv de

actionare a SChmersal

magnetic de senzorului de siguranta

interblocare

Intrerupator de  Schmersal AZ 17-02ZK Ys1 25500171
interblocare Intrerupator de siguranta

Intrerupator de

i Schmersal

actionarea - AZ17/170-B5  YS1 25510020
comutatoruluide  fntrerupitor de siguranta

interblocare

Si Struers

Istem
Lavamin
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10 Date tehnice

10.3 Diagrame

Daca doriti sa vizualizati informatii specifice in detaliu, consultati versiunea online a acestui

manual.
Titlu Nr.
Schema sistemului de aer 16231000 = 35
Diagrama sistemului de apa 16231001 =36
Diagrama bloc 16233051 = 37
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Informatii legale si de reglementare

Aviz FCC

Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca respecta limitele pentru un dispozitiv digital
clasa B, conform Partii 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o
protectie rezonabilda Tmpotriva interferentelor nocive dintr-o instalatie rezidentiald. Acest
echipament genereaza, utilizeaza si poate emite unde de radiofrecventa si, daca nu este instalat
si utilizat in conformitate cu instructiunile, poate provoca interferente nocive cu instalatiile de
radiocomunicatii. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca nu vor aparea interferente intr-o
anumitd instalatie. In cazul in care acest echipament provoacé interferente nocive cu instalatiile
de receptie radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea si pornirea echipamentului,
utilizatorul este Tncurajat sa incerce sa corecteze interferentele luand una sau mai multe dintre
masurile de mai jos:

- Reorientarea sau relocarea antenei de receptie.
. Marirea distantei dintre echipament si receptor.

. Conectarea echipamentului la o priza dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul.

Producator

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Danemarca
Telefon: +45 44 600 800

Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilitatea producatorului

Urmatoarele restrictii trebuie respectate, deoarece incalcarea acestora poate conduce la
anularea obligatiilor legale ale Struers.

Producdtorul nu Tsi asuma raspunderea pentru eventualele erori din textul si/sau ilustratiile
cuprinse in acest manual. Informatiile din acest manual pot fi modificate fara notificare
prealabild. Este posibil ca ih manual sa se mentioneze accesorii si componente care nu sunt
incluse in versiunea echipamentului livrat.

Producatorul Tsi asuma raspunderea pentru efectele privind siguranta, fiabilitatea si performanta
echipamentelor doar in cazul in care acestea sunt utilizate, depanate si intretinute in conformitate
cu instructiunile de utilizare.
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/% Struers Pe baza: 16237901 F

Ensuring Certainty

Declaratie de conformitate

Producator Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup » Danemarca
Denumire Lavamin

Model N/A

Functie Masina pentru curatarea probelor

Tip 623

Cod de catalog: 06236233

Nr. de serie
c E Modulul H, conform abordarii globale U E

Prin prezenta declardm ca produsul mentionat este Tn conformitate cu urmatoarele legislatii, directive si standarde:

2006/42/CE EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 14119:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
14120:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020

2011/65/UE + EN 63000:2018

2015/863/UE

2014/30/UE EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN
61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014

Standarde

A NFPA 79, FCC 47 CFR Partea 15 Sub-partea B
suplimentare

Autorizat pentru Tntocmirea fisierului tehnic/ Data: [Data lansarii]
Semnatar autorizat
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Preklady viz

Se oversaettelser pa
Ubersetzungen finden Sie unter
Mo LETAPPAOELG, avaTpeETe 0T dleuBuvon
Para ver las traducciones consulte
Tolked leiate aadressilt

Katso kaanndkset osoitteesta
Pour les traductions, voir

Za prijevode idite na

A forditasok itt érhetdk el

Per le traduzioni consultare
BRRIDL T,

Vertimai patalpinti

www.struers.com/Library

Tulkojumus skatit

Voor vertalingen zie

For oversettelser se

Aby znalez¢ ttumaczenia, sprawdz
Consulte as tradugdes disponiveis em
Pentru traduceri, consultati

For dversattningar besok

Preklady su dostupné na stranke
Za prevode si oglejte
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